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節の一方向 X 線透視画像から人工膝関節の三次元 (3D) 動態解析を可能とするシステムを開発し、荷重下膝屈曲動
作時の mobile-bearing 人工膝関節の精密な 3D 動態解析行う事を目的とした。
〔方法〕
Kneeopus mobile-bearing knee system を用いて人工膝関節全置換術を行い、 100。以上屈曲可能であった 11 例 12
膝を対象とした。対象疾患ば変形性膝関節症 6 膝、慢性関節リウマチ 6 膝で、あった。全例女性、計測時年齢は平均 68.0
歳、術後から計測時までの期間は 31. 8 ヶ月で、あった。全例において mobile-bearing insert には前後回旋の動きを許
容する slot type を使用し、後十字靭帯は温存した。連続的な荷重下膝関節屈曲動作を膝側面方向から X 線透視撮影
を行った。
一方向 X線透視画像から CAD (computer-assisted design) モデ、ルを用いて大腿骨コンポーネントおよび腔骨コン
ポーネントの空間位置姿勢を再現する 2D/3D registration technique を用いて術後 TKA の 3D 姿勢を推定した。 X
線透視画像はその構造により特有の歪みを生じる。格子状グリッドの撮影像から、透視画像の歪み補正フィルタを作
成し、解析する全ての透視画像に適用した。さらに立体構造をもっ calibration cage の撮影により、透視装置の中心
投影系内部パラメーター (X 線焦点位置、画像投影中心)を算出した。以上のプロセスによって画像の歪みを補正し
た透視撮影空間をコンヒ。ューターで仮想的に再現可能となる。各コンポーネントの位置姿勢を決定するために、その
仮想空間における X線焦点-金属コンポーネントの投影輪郭を結ぶ直線の束とコンポーネント CAD モデ、ル表面間の
距離総和を最小化する自動 registration algorism を用いた。以上の 3D 位置推定を連続透視画像に適応することで、
生体内人工膝関節の動的な 3D 運動解析を行った。
本手法の位置姿勢推定精度を評価するために実際に使用する X 線透視画像を用いて生体外 (in vitro) 精度実験を
行った。精度評価の基準となる人工膝関節コンポーネント位置姿勢の決定には、約 0.1 mm 精度で赤外線 LED マー
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カーをトラッキング可能な光学式 3D ディジタイザー (Optotrak) を用いた。 Optotrak による計測結果を基準とし
て、腔骨コンポーネントに対する大腿骨コンポーネントの相対的な推定位置姿勢を比較し、本システムの推定精度と





Kneeopus mobile-bearing 人工膝関節の荷重位における膝関節可動域は 113.7:!::9.50 であった。大腿骨コンポーネ
ントは屈曲 0。から 120。までの間に 13.4 :!::4.0。外旋を認めた。平均的に内頼は屈曲 0。から 100。までに 6.2 mm 前
方移動し、その後屈曲 1200 までに 4.0mm 後方移動した。外頼は屈曲 0。から 400 までに 1.0mm 前方移動し、その
後屈曲 120。までに 8.7mm 後方移動した。平均動作を pivot pattern としてみた場合、屈曲 00.........600 までは外頼が不
動で内頼が前方移動する lateral pivot pattern、 600 .........100。までは内頼が前方へ外頼が後方へ移動する central pivot 
pattern、 100。以上では両頼とも後方へ移動する rollback pattern を示した。
〔総括〕
一方向 X 線透視画像を用いた人工膝関節の 3D 動態解析システムを開発し、前後回旋の動きを許容する
mobile-bearing 人工膝関節の術後荷重下における膝屈曲動作時の動態解析を行った。前後回旋の動きを許容する





方向 X 線透視画像から人工膝関節の三次元 (3D) 動態解析を可能とするシステムを開発し、荷重下膝屈曲動作時の
mobile-bearing 人工膝関節の精密な 3D 動態解析を行った。
Kneeopus mobile-bearing system を用いて人工膝関節全置換術を行い、 insert には前後回旋の動きを許容する slot
type を使用し、後十字靭帯は温存した。 100。以上屈曲可能で、あった 11 例 12 膝を対象として連続的な荷重下膝屈曲
動作の X 線透視撮影を行った。対象の荷重位膝可動域は 113.7:!::9.5。で、あった。大腿骨コンポ}ネントは屈曲 00..... 
1200 までの聞に 13.4土 4.0。外旋を認めた。平均的に内頼は屈曲 00.........100。までに 6.2 mm 前方移動し、その後屈曲
120。までに 4.0mm 後方移動した。外頼は屈曲 00 .........400 までに 1.0mm 前方移動し、その後屈曲 120。までに 8.7mm
後方移動した。平均動作を pivot pattern としてみた場合、屈曲 00 .........600 までは外頼が不動で内頼が前方移動する
lateral pivot pattern、 600 .........100。まで、は内頼が前方へ外頼が後方へ移動する centralpivot pattern、 100。以上では両
頼とも後方へ移動する rollback pattern を示した。前後回旋の動きを許容する mobile-bearing 人工膝関節の術後荷重
下における膝屈曲動作時の動態解析を行った。前後回旋の動きを許容する mobile-bearing 人工膝関節は正常膝にみら
れる medialpivot pattern を示さなかったが、膝屈曲に伴う大腿骨の外旋と深屈曲時の rollback を再現していた。こ
れらの特徴的な動態は、本人工関節と正常膝の構造の類似点および相違点を反映した結果となった。
本研究で得られた動態解析の結果は今後の人工膝関節開発に重要な指針を与える研究結果であり、博士の学位授与
に値すると考える。
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